
Рекомендований спосіб використання 
одноразового шприца для ін’єкцій

Опис:
Цільове призначення:

Протипоказання:

Засторога! Ознайомитися із супр.документами 

Ознайомтеся з інструкціями для застосування 

Номер за каталогом 

Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО

Код партії 

Дата виготовлення 

Використати до 

       Стерильно (оксид етилену)

Виробник 

Без пірогенів

Виріб без латексу

Не використовуйте, якщо штучна 
упаковка пошкоджена

Берегти від сонячного світла 

Температурне обмеження

Берегти від вологи

Обережно крихке
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Хірана Т.Інжекта а.с.
Площа Др. Швейцера 194
916 01  Стара Тура
Словацька Pеспубліка
Тел.:  +421/32/7709 991 
Факс: +421/32/7709 956
www.t-injecta.com

1. Перед застосуванням перевірте термін дії стерильності, комплектність упаковки, номер партії та термін придатності;
2. Шприци слід використовувати відразу після розкриття штучної упаковки та викидати після використання;
3. Якщо штучна упаковка пошкоджена або закінчився термін придатності, використання шприца не допускається;
4. Використовувати шприц має право лише кваліфікований лікар чи медичний працівник!
5. Лише для одноразового використання. Після одноразового використання комплект одразу утилізуйте;
6. Цей медичний інструмент не містить фталати DEHP;
7. Повторна стерилізація або повторне використання може спричинити інфекцію або взаємне перехресне зараження;
8. Якщо після наповнення шприца розчин стане каламутним, пофарбується або в ньому з’являться тверді частинки, не 

використовуйте цей шприц, проінформуйте виробника і, якщо це можливо, надішліть йому цей шприц.

Одноразові шприци для ін’єкцій. Стерильні, нетоксичні, апірогенні.
Для ін’єкцій та відбору крові та біологічних рідин у пацієнтів.
Для процедур FNA (тонкоголкової аспіраційної біопсії) та FNNA (тонкоголкової неаспіраційної 
біопсії) рекомендуємо використовувати 3-компонентні шприци CHIRANA.
Медичний інструмент не повинен використовуватися інакше, як зазначено в цільовому 
призначенні. Медичний інструмент не повинен використовуватись для високов’язких рідин.

1. Перед використанням перевірте цілісність кожної штучної упаковки. Якщо штучне пакування пошкоджено, не 
використовуйте виріб!

2. Перед використанням відкрийте штучне впакування;
3. Кожен використаний шприц вважається забрудненим і утилізується відразу ж після використання у призначеному 

для біологічних відходів контейнері, щоб запобігти поширенню інфекції;
4. Після одноразового застосування утилізуйте безпечно шприц, щоб запобігти поширенню інфекції.

Уповноважений представник в Україні 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«МЕРКУРІЙ ВЕСТ» 
79029, Україна, м.Львів, вул. Антоновича, 128 
тел./факс: +38 067 374-59-52  
www.mercury-west.com.ua


